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	DEKLARACJA

	

	1. Przyrząd:
(Nowy

(Używany

2. Proszę wybrać odpowiednio:

( Wzorcowanie bez zgodności z normą 

W tym przypadku podawana jest wartość prawdziwa w danym punkcie pomiarowym i niepewność pomiaru.
Wzorcowanie odbywa się w każdym dowolnym punkcie wybranym przez klienta.

( Wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-2 Pipety
( Wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-3 Biurety
( Wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8655-5 Dozowniki
Wzorcowanie na zgodność z normą obejmuje wzorcowanie w punktach 100 % nominału, 50 %nominału  i punkcie wzorcowania odpowiadającym dolnej granicy pojemności użytkowej przyrządu lub punkcie wzorcowania odpowiadającym 10% pojemności nominalnej  w zależności od tego, która wartość jest większa, plus ewentualne punkty wskazane przez zgłaszającego. W tym przypadku podawane są dwa błędy: systematyczny i przypadkowy, wartość prawdziwa w danym punkcie pomiarowym oraz  niepewność pomiaru.

3.  Tabela A

	Niniejszym deklarujemy, że (tabelę wypełnić  dla pipet nowych i używanych oraz dla dozowników strzykawkach nowych i  używanych):
·przed wysłaniem przyrząd został starannie oczyszczony i odkażony;

·przyrząd nie stwarza zagrożenia bakteriologicznego, wirusowego, chemicznego ani  radioaktywnego;

·osoba podpisująca deklaracje jest upoważniona przez swojego pracodawcę do podpisywania tego  typu zobowiązań.

	Lp.
	Rodzaj przyrządu tłokowego
pipeta/dozownik/biureta1
( producent/typ):

	Liczba sztuk


	Rodzaj końcówki2
(producent/typ):

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Wypełnioną deklaracje należy przysłać razem z przyrządem na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Termodynamiki

Pracownia Pomiarów Objętości

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

	(Pieczątka firmowa klienta)

	Imię i Nazwisko…………………………………………….… Data i Podpis……………………………...…………..

	Kontakt (tel., fax, e-mail)


1 Niepotrzebne skreślić.
2 Wypełnić tylko dla pipet i dozowników strzykawkowych.
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